argotron

moving you forward

Reinigungsempfehlungen fiir das Gesundheitswesen

Sie konnen die meisten fiir Krankenhduser zugelassenen, verdiinnten, nicht scheuernden, nicht dtzenden Reinigungsmittel auf
allen Kunststoff- und Metalloberflachen verwenden, unabhangig davon, ob diese lackiert, poliert oder unbeschichtet sind. Auf den
folgenden Seiten finden Sie eine Liste der getesteten Reinigungsmittel nach Produktfamilien.

Dies sind lediglich Reinigungsempfehlungen und ersetzen nicht Ihre Reinigungs- und Infektionskontrollanforderungen. Bitte wenden
Sie sich fiir alle Reinigungs- und Infektionskontrollverfahren und -prozesse an lhren zustandigen Beauftragten fiir Infektionskontrolle
oder an einen Epidemiologen.

Hilfreiche Tipps:

- Testen Sie jedes Reinigungsmittel vor einer groRflachigeren
Verwendung unbedingt an einer kleinen, verdeckten Stelle.

. Stifte und Permanentmarker sowie trocken abwischbare Marker
sollten mit 91-prozentigem Isopropylalkohol (Generikum) und einem
weichen Tuch entfernt werden.

- Jodflecken kdnnen mit handelsiiblichen Reinigern und einem
weichen Tuch entfernt werden.

Zu lhrer Sicherheit und zum Schutz lhrer Apparatur:

- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, halten Sie
elektrische Komponenten von Wasser, Reinigungsmitteln oder
anderen potenziell korrosiven Flussigkeiten oder Substanzen fern.

- Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel auf den
Oberflachen des Wagens, wenn sie sich in der Nahe von
Stromquellen befinden.

- Verwenden Sie niemals Stahlwolle oder andere Scheuermittel, die
die Oberflache verkratzen kdnnen.

- Verwenden Sie keine starken Losungsmittel wie Trichlorethylen und
Aceton, da diese die Oberflachenbeschichtung angreifen kénnen.

- Tauchen Sie den Wagen oder die Wagenkomponenten nicht in
Flussigkeiten ein und lassen Sie keine Flissigkeiten in den
Wagen flieBen. Wischen Sie alle Reinigungsmittel sofort mit
einem feuchten Tuch von der Oberflache ab und trocknen Sie die
Oberflache nach der Reinigung.

Um die Infektionsbekémpfung zu unterstiitzen, reinigen, desinfizieren und sterilisieren Sie bitte alle Ergotron-Gerdte vor der
ersten Verwendung und regelmdBig wéhrend der Verwendung in Ubereinstimmung mit den geltenden Richtlinien von Gesund-
heitsorganisationen und Behérden. Dazu gehéren unter anderem die Weltgesundheitsorganisation, die Centers for Disease
Control and Infection, die National Institutes of Health sowie Richtlinien der Gesundheitsbranche. Die Richtlinien entwickeln sich
laufend weiter, sodass wir Ihnen empfehlen, diese Seiten regelmdBig zu besuchen.

Weiterfiihrendes Informationsmaterial zum Herunterladen finden Sie unter ergotron.com Informationen zu unseren Patenten verfligbar auf www.ergotron.com/patents

Weitere Informationen finden Sie hier: Produkte von Ergotron dienen nicht zur Heilung, Behandlung, Linderung oder Vorbeugung von
EMEA +31 334545600 / info.eu@ergotron.com Krankheiten

DACH +49 43154028780 / info.de@ergotron.com WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex und TRACE
© Ergotron Inc. 12.03.2024 sind eingetragene Warenzeichen von Ergotron.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten



INHALTSVERZEICHNIS

CareFit™
Wagen
Combos

StyleView®
Laptop, Wagen mit Monitorgelenk
Visitenwagen mit Monitorarm
SV10-Wagen

Wagen mit Monitorgelenk und groBer
Arbeitsflache
Combos, weif3

Combos, Poliertes Aluminium
Anhang

Dieser Leitfaden wurde entwickelt, um den Kunden die Kompatibilitat ausgewahlter Reinigungsmittel zu erldutern, die speziell fiir
Ergotron-Produkte fiir das Gesundheitswesen getestet worden sind. Bitte beachten Sie, dass sich unsere internen Tests auf die
optische Wirkung der aufgefiihrten Produkte konzentrierten und mogliche strukturelle Veranderungen im Laufe der Zeit oder ihre
Wirksamkeit bei der Reinigung oder Desinfektion der Produkte nicht beriicksichtigten.

Die Wirkstoffe gleichartiger Reinigungsmittel konnen variieren. Informieren Sie sich auf der Website des jeweiligen Herstellers iiber
die aktuelle Liste der Wirkstoffe, und testen Sie das Produkt unbedingt an einer kleinen Stelle, bevor Sie ein Reinigungsmittel auf
den gesamten Artikel auftragen. Reinigungsmittel mit &hnlichen Inhaltsstoffen, die in diesem Leitfaden aufgefiihrt sind, kbnnen
ebenfalls kompatibel sein. Fiihren Sie vor der Verwendung eigene Tests durch.

Befolgen Sie wie immer die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers und konsultieren Sie lhren Infektionsschutzbeauftragten
oder Epidemiologen fiir alle Reinigungsverfahren und -prozesse. Wir werden unseren Leitfaden aktualisieren, sobald weitere Tests
mit zusétzlichen Reinigungsmitteln und Produkten abgeschlossen sind.

SCHLUSSEL

Teilnummern:
LX“-Platzhalter stehen flr verschiedene Schubladenkonfigurationen und globale Steckertypen.
Beispiel: C52-12XX-X gilt sowohl fur C52-1201-1 als auch fur C52-1211-3.

Farben der Produktteile:
Gleichen Sie die angegebene Farbe fur jedes Produktteil mit dem Produktbild ab, um den getesteten Bereich zu erkennen.

Kompatibel:
Interne Tests von Ergotron zeigten keine optischen Veranderungen an Produktteilen mit dem ausgewahlten Reinigungsmittel.

Kann optische Verédnderungen am Material verursachen:
Minimale optische Veranderungen konnen nach langerem Gebrauch sichtbar werden; andere Losungen werden empfohlen.

Nicht kompatibel:
Interne Tests von Ergotron zeigten optische Verdanderungen nach der Benutzung; nicht empfohlen.

Nicht getestet:
Das Reinigungsmittel wurde noch nicht an dem angegebenen Ergotron-Produktteil getestet.

Wenden Sie sich bei Fragen zu diesen Informationen an lhren Ergotron-Vertreter oder das lokale Kundendienstteam.
Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 1.



PRODUKTFAMILIE: CAREFIT

PRODUKTTYPEN: VISITENWAGEN

C50-1100-0
C50-3500-0
C50-3510-0
C52-12XX-X
C52-22XX-X

Kategorie

Reinigungsmittel

Produktteil (falls zutreffend)

Arm / Neigung / Erhéhung
Arbeitsflache / Head Unit
Tastatur- und Mausablage
Griffe

Hebel / Knopfe
Schubladen

Sé&ule

Basis

Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig  Fliissigkeit VVvVvVv vV VIV VY
Alkohol

Handantisepticum rissioet W8/
Ammoniak Windex?, SC Johnson Professional®  Fiassigkeit [l </ / / / / / / /

Super Sani-Cloth®, PDI Tucher \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
IPA, quartéres Ammonium

Sani-Tuch® Plus Tticher \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/

CaviWipes®, Metrex Tucher [ VvV V VIV VYV
ST | VN

Clorox® Versasure® Tiicher Tiicher % CJRVARVARVAR SRVARVAE S
L - NIV IVIVIVINY,
e AVAVIVIVIVIVAY,

oy o e v [ % % kS
T et WANVAVIVIVIVIVIN

Wasserstoffperoxid Flussigkeit VVvVvVv vV VIV Y
beroxyessigsire Clinell® Peressigsauretiicher CS25 . x V J J x JJ Ok

(rot)

ergotron

Kann optische Verédnderungen am Material *

Kompatibel

Nicht kompatibel .
Nicht getestet .

verursachen



PRODUKTFAMILIE: CAREFIT
PRODUKTTYPEN: WAGEN

CAREFIT SLIM
LAPTOPWAGEN

CAREFIT SLIM
WAGEN MIT
MONITORGELENK
CAREFIT PRO
VISITENWAGEN

1

<

1 . Arm / Neigung / Erhéhung 4 . Griffe
2 . Arbeitsflache / Head Unit 5 . Hebel / Knopfe
3 . Tastatur- und Mausablage 6 . Schubladen



PRODUKTFAMILIE: CAREFIT
PRODUKTTYPEN: COMBOS

Produktteil (falls zutreffend)

45-618-251 o
45-619-251 g
45-621-251 @
45-622-251 g =5
L 53
o g ot
c a 35
2 T 59
0 = = 2
< o - 90
w o c C >
~ O =) 9 s
o 2 L 5 §
Reinigungsmittel c a2 2 93
Kat : o T g 2 S
ategorie g E 2 *g = §
z < <« F =5
Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig Flissigkeit \/ \/
Alkohol
Sterillium® Comfort Gel™, e
Handantiseptikum Fllssigkeit \/ \/ \/ \/
Ammoniak Windex®, SC Johnson Professional® Flussigkeit \/ \/ \/ \/

Super Sani-Cloth®, PDI Tucher \/ \/ \/ \/
Sani-Tuch® Plus Tucher \/ \/ \/ \/

IPA, quartdres Ammonium

CaviWipes™, Metrex Tucher

-
2
. . Clinell® BCW 200 Universaltiicher . s
Quartdres Ammonium (griin) Ticher § \/ \/ \/ \/
)
X
. . Lo
Clorox® Versasure® Tiicher Tlicher é \/ \/ \/ \/
<
o

Ethanol, quaternares

5 Paci .
Ammonium Lysol®-Desinfektionsspray Spray \/ \/ \/ \/

. . Clorox Healthcare® Bleichmittel .
Bleichmittel Keimtétende Tiicher Ticher \/ \/ \/ \/

AN N NN YN N N
x & & & & & & & & & & Wandschienen-Abdeckungen

Diversey™ Oxivir® Tb Wischtticher,

Virox Technologies Tticher * * * * *
Wasserstoffperoxid Clorox Healthcare®- Tucher \/ \/ \/ \/ \/ \/
P Wasserstoffperoxid-Tlicher
Wasserstoffperoxid Flissigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/
L Clinell® Peressigsauretlicher CS25 .
Peroxyessigsaure (rot) Tlcher \/ \/ \/ \/ \/ \/

Kompatibel \/ Nicht kompatibel .

Kann optische Veerénderungen am Material * Nicht getestet
verursachen 7

ergotron’



PRODUKTFAMILIE: CAREFIT
PRODUKTTYPEN: COMBOS (WEIB)

CAREFIT COMBO

SYSTEM

Neigung /
Erhéhung 4

Arbeitsflache

Tastatur- und
Mausablage

Wandschienen-
Abdeckungen



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: WAGEN (LAPTOP, MONITORGELENK)

SV40-6100-0 SV42-6302-X
SV40-6300-0 SVA3-1MXXX

Produktteil (falls zutreffend)

SV41-6100-0 SV43-13XX-X 2 = 8)
SV41-6300-0  SVA4-TXXX £ 5 3
SV42-6102:X  SVA4-13XXX £ T 8
SV42-8302X  24-818-211 v 3
[o)] ~ = ‘.q_)
c 0o T o
3 c c :0 c
=) s = c [}
[J] q_‘g . E g
Reinigungsmittel Z | & 2 o T 2 9 4
Kategorie E & % £ 2 £ 3 @
Marke Typ < &« & 0O I @ v o
Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig  Fliissigkeit \/ \/ \/ \/ Sk \/ \/ > 3
Alkohol
Sterillium® Comfort Gel™, P
Handantiseptikum Fllssigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Ammoniak Windex®, SC Johnson Professional® Flissigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Super Sani-Cloth®, PDI Tiicher NANVAINANAE SIVANEE
IPA, quartdares Ammonium
Sani-Tuch® Plus Tiicher NANVAINANAE SIVANEE
CaviWipes™, Metrex Tucher
: . NN
. . Clinell® BCW 200 Universaltiicher . :-‘_E
Quartéres Ammonium (griin) Tlcher ‘g \/ \/ \/ \/ % \/ \/ X
£
5
x
Cl ® Vi ® Tilch Tiich k]
orox® Versasure® Tiicher ticher K \/ \/ \/ \/ k \/ \/ K
2
o

Ethanol, quaternares
Ammonium

VARVARVARVARVAIVARVAN
VANVARVARVAR SIVANVAR
ENEEEE B
G AVIVIVIPIVIVI®

Wasserstoffperoxid Fussigkeit oo/ /) / /S S S S

- Clinell® Peressigsaureticher CS25 .
Peroxyessigséure (rot) Tiicher \/ \/ \/ \/ >3 \/ \/ b S

Kompatibel \/ Nicht kompatibel .

Kann optische Verdnderungen am Material * Nicht getestet
icht geteste:
verursachen g

Lysol®-Desinfektionsspray Spray

® . .
Bleichmittel Clqu)f. Healthc?re Bleichmittel Tiicher
Keimtotende Tlicher

Diversey™ Oxivir® Tb Wischtlicher,

Virox Technologies Tticher

ergotron



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: WAGEN (LAPTOP, MONITORGELENK)

STYLEVIEW MONITORWAGEN

STYLEVIEW
LAPTOPWAGEN

STYLEVIEW
WAGEN MIT MONITORGELENK

&

I Iﬂf{

|

1 . Arm / Neigung / Erhéhung 4 . Griffe

2 . Arbeitsflache / Head Unit 5 . Hebel / Knopfe Basis
\.

3 Tastatur- und Mausablage 6 Schubladen : \

o0 YWY G L (TTTN0AR

>
e ¥



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: WAGEN (MONITORARM)

Produktteil (falls zutreffend)

SV41-6200-0
SV42-6202-X
SVA43-12XXX g = 5
SVA44-12XXX £ 5 3
: 2 2
i & 8
~ T o
o < =2 QL
g _qc) -g :8- c
) (] =] c (0]
e 2 s * B
. Reinigungsmittel z .% 2 @ T S 0 o
Kategorie E &2 @© £ 4§ § 3 a
Marke Typ < < 8 6 I » » o
Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig Flissigkeit k \/ \/ \/ % \/ \/ S
Alkohol
Sterillium® Comfort Gel™, P
Handantiseptikum Fllssigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Ammoniak Windex®, SC Johnson Professional® Flissigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Super Sani-Cloth®, PDI Téicher  V VvV V Xk V V k
IPA, quartdares Ammonium
Sani-Tuch® Plus Ticher x V VvV V Xx V V k
CaviWipes", Metrex Tlcher = >|< \/ \/ \/ * \/ \/ *
. X Clinell® BCW 200 Universaltiicher . ;;;
Quartéres Ammonium (griin) Tlicher é k \/ \/ \/ X \/ \/ S
)
Clorox® Versasure® Tiicher Tlcher g S \/ \/ \/ b S \/ \/ %
o
<)
Ethanol, quaternéres . ) a
Ammonium Lysol®-Desinfektionsspray Spray \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
. . Clorox Healthcare® Bleichmittel .
Bleichmittel Keimtétende Ticher Tucher * \/ \/ \/ * \/ \/ x
Diversey™ Oxivir® Tb Wischtiicher, .
Wasserstoffperoxid Clorox Healthcare”- Tuicher b S \/ \/ \/ 3 \/ \/ b S
P Wasserstoffperoxid-Tiicher
Wasserstoffperoxid Flussigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
e L ..
Peroxyessigsaure Clinell® Peressigsaureticher CS25 Tiicher * \/ \/ \/ * \/ \/ *

(rot)

ergotron

Kompatibel \/

Kann optische Verdnderungen am Material
verursachen

S

Nicht kompatibel .

Nicht getestet .



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: WAGEN (MONITORARM)

STYLEVIEW 44
MONITORWAGEN

3

STYLEVIEW 41
MONITORWAGEN

6

. Arm / Neigung / Erhéhung 4 . Griffe

. Arbeitsflache / Head Unit 5 . Hebel / Knopfe Basis
. Tastatur- und Mausablage 6 . Schubladen

10



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW

PRODUKTTYPEN: WAGEN

SV10-1100-0
SV10-1400-0
SV10-1800-0

Kategorie

Reinigungsmittel

Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig

Flissigkeit

Produktteil (falls zutreffend)

Arbeitsflache / Head Unit
Hebel / Kndpfe

Griffe

Arm / Neigung / Erhéhung
Saule
Basis

VANAEARANAN

Alkohol
Handantscptium rusiget () /' VY
Ammoniak Windex®, SC Johnson Professional® Flissigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/

Super Sani-Cloth®, PDI Ticher \/ \/ \/ \/ \/ \/
IPA, quartdres Ammonium
Sani-Tuch® Plus Tiicher \/ . \/ \/ \/ \/
CaviWipes™, Metrex Ticher
P % NVARVAIVANV ANV
. . Clinell® BCW 200 Universaltiicher i 8
Quartdres Ammonium (griin) Tlicher g \/. \/ \/ \/ \/
o
~
® — . <
Clorox® Versasure® Tiicher Ticher X \/ \/ \/ \/ \/
o
o
Ethanol, quaternares ® . . a
Ammonium Lysol®-Desinfektionsspray Spray \/ \/ \/ \/ \/
. . Clorox Healthcare® Bleichmittel .
Bleichmittel Keimtétende Tiicher Ticher \/
Diversey™ Oxivir® Tb Wischtticher, .
. . Tiicher
Virox Technologies
. Clorox Healthcare®- .
Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid-Tiicher Tticher
Wasserstoffperoxid Flissigkeit
L Clinell® Peressigsauretiicher CS25 .
Peroxyessigsaure Tucher
(rot)
Kompatibel \/ Nicht kompatibel .

ergotron’

Kann optische Veerénderungen am Material
verursachen

1

%k Nicht getestet .



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW STYLEVIEW 10
PRODUKTTYPEN: WAGEN TABLETWAGEN

3

STYLEVIEW 10
LAPTOPWAGEN

1 . Arm / Neigung / Erhéhung 4 . Hebel / Knopfe
2 . Arbeitsflache / Head Unit 5 . Saule
3 . Griffe Basis

12



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW

PRODUKTTYPEN: WAGEN MIT MONITORGELENK UND GROSSER

ARBEITSFLACHE
SV41-6320

Kategorie

Reinigungsmittel

Produktteil (falls zutreffend)

Hebel / Kndpfe

Griffe
Saule
Basis

& Arm / Neigung / Erhéhung

:'é'
-]
el
@©
9]
T
)
Ko
]
E
&
‘©
2
<
Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig  Fliissigkeit . \/ sk \/ k
Alkohol
Sterillium® Comfort Gel™, P
Handantiseptikum Fllssigkeit \/ \/ \/ \/ \/
Ammoniak Windex®, SC Johnson Professional® Flussigkeit \/ \/ \/ \/ \/
Super Sani-Cloth®, PDI Tiicher N4 VAR JVAE S
IPA, quartdares Ammonium
Sani-Tuch® Plus Tiicher N4 VAR JVAE S
CaviWipes™, Metrex Tiicher > \/ \/ %k \/ >3
H ]
=
. . Clinell® BCW 200 Universaltiicher . 8
Quartares Ammonium (griin) Tlcher ‘g \/.\/ * \/ S
£
o
a
Clorox® Versasure® Tlicher Tucher T
z 4 NAE JRVAE S
3
Ethanol, quaternéres o . ) a
Ammonium Lysol®-Desinfektionsspray Spray \/ \/ \/ \/ \/
. . Clorox Healthcare® Bleichmittel .
Bleichmittel Keimtstende Tiicher Tiicher \/ \/ sk \/ k
Diversey™ Oxivir® Tb Wischtiicher, .
. . Tucher
Virox Technologies
. Clorox Healthcare®- .
Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid-Tiicher Tiicher \/ . \/ sk \/ k
Wasserstoffperoxid Flissigkeit \/ \/ \/ \/ \/
e L .
Peroxyessigsaure Clinell® Peressigsauretiicher CS25 Tiicher \/ \/ * \/ *

(rot)

ergotron

Kann optische Veerédnderungen am Material *

Kompatibel \/

Nicht kompatibel .
Nicht getestet .

verursachen



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: WAGEN MIT MONITORGELENK
UND GROSSER ARBEITSFLACHE

STYLEVIEW 41
WAGEN MIT VERSCHIEBBARER ARBEITSFLACHE

1 . Arm / Neigung / Erh6hung 4 . Hebel / Knépfe
2 . Arbeitsflache / Head Unit &5 . Saule
3 . Griffe Basis

14



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: COMBOS (WEIB)

45-583-216 45-272-216
45-260-216 45-270-216
45-266-216 45-273-216
45-594-216 45-271-216
45-595-216

Reinigungsmittel

Kategorie

Produktteil (falls zutreffend)

Tastatur- und Mausablage
Wandschienen-Abdeckungen

Neigung / Erhohung

Arbeitsflache
Wandschiene

Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig Flissigkeit \/ \/
Alkohol . N
Sy Comton Ge ussoet S/ /Y
Ammoniak Windex®, SC Johnson Professional® Flissigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/
Super Sani-Cloth®, PDI Ticher \/ \/ \/ \/ \/ \/
IPA, quartdres Ammonium
Sani-Tuch® Plus Tlicher \/ \/ \/ \/ \/ \/
CaviWipes™, Metrex Tucher =:f§ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Quartires Ammonium (Cgt:i;l@ BCW 200 Universaltiicher Tiicher % \/ \/ \/ \/ \/ \/
£
o
Clorox® Versasure® Tlicher Ticher % \/ \/ \/ \/ \/ \/
©
im::rl;il?;aternéres Lysol®-Desinfektionsspray Spray - \/ \/ \/ \/ \/ \/
Clorosteathcare el vrer W/ VY
Chey oo oWk e Mk k% Y
Wasserstoffperoxid \(/:\}g;g:r?ti?;:)hec:)r;z:TUcher Tucher \/ \/ \/ \/ \/ \/
Wasserstoffperoxid Flissigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/
Peroxyessigsiure &i;eII@ Peressigsauretiicher CS25 Tiicher \/ \/ \/ \/ \/ \/
Kompatibel \/ Nicht kompatibel .

ergotron’

Kann optische Veerénderungen am Material

15

verursachen

* Nicht getestet .



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: COMBOS (WEIB)

SV COMBO

1 . Neigung /
Erhohung

2l -

3 . Arbeitsflache 6 .

16

Tastatur- und
Mausablage

Wandschiene

Wandschienen-
Abdeckungen



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: COMBOS (POLIERTES ALUMINIUM)

Produktteil (falls zutreffend)

45-583-026 45-272-026
45-260-026 45-270-026 c
45-266-026 45-273-026 g
45-594-026 45-271-026 g S
45-595-026 2 §
o [
5 3 3
< Lo} <
:0 2 c
< o o o @
w 5 5 & &
) g L. £ 5
Reinigungsmittel = 2 3 32 o
Kategorie > o T T T
5] E 2 @ T )
zZ < < = = =
Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig  Fliissigkeit \/ sk \/ Sk \/
Alkohol
Sterillium® Comfort Gel™, e
Handantiseptikum Fllssigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/
Ammoniak Windex®, SC Johnson Professional® Flissigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/
Super Sani-Cloth®, PDI Tiicher v x VvV V Xk V
IPA, quartdares Ammonium
Sani-Tuch® Plus Tiicher VAE JVANNEE 2V
CaviWipes™, Metrex Tucher = \/ >|< \/ \/ >|< \/
. . Clinell® BCW 200 Universaltiicher . ;;;
Quartdres Ammonium (griin) Thcher g \/ * \/ \/ k \/
o
a
Clorox® Versasure® Tuicher Tiicher £
E VAE JEVANVAE 3V
<)
Ethanol, quaternéres o . ) a
Ammonium Lysol®-Desinfektionsspray Spray \/ \/ \/ * \/ \/
. . Clorox Healthcare® Bleichmittel .
Bleichmittel Keimtétende Ticher Thcher \/ * \/ \/ * \/
Diversey™ Oxivir® Tb Wischtiicher, .
. Clorox Healthcare®- .
Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid-Tuicher Tucher \/ * \/ \/ * \/
Wasserstoffperoxid Flussigkeit \/ \/ \/ \/ \/ \/
- Clinell® Peressigsaureticher CS25 .
Peroxyessigséure (rot) Ticher \/ %k \/ \/ % \/
Kompatibel \/ Nicht kompatibel .

ergotron’

Kann optische Veerénderungen am Material

17

verursachen

X

Nicht getestet .



PRODUKTFAMILIE: STYLEVIEW
PRODUKTTYPEN: COMBOS (POLIERTES ALUMINIUM)

o

SV COMBO

Neigung / 4 Tastatur- und
Erhéhung Mausablage
2 . Arm 5 . Wandschiene
3 [ o 6 [

18



Anhang

Die Wirkstoffe der einzelnen Reinigungsmittel zum Zeitpunkt der Priifung sind nachstehend aufgefiihrt. Da sich die Wirkstoffe
dndern kénnen, sollten Sie sich auf der Website des jeweiligen Herstellers liber die aktuelle Wirkstoffliste informieren.

Reinigungsmittel
Aktive Inhaltsstoffe

Isopropylalkohol (Generikum), 99%ig Flissigkeit Isopropylalkohol 99 %ig

Sterillium® Comfort Gel™, Antiseptikum fiir die Fliissigkeit Athylalkohol 85 %.

Hande

Windex®, SC Johnson Professional® Flissigkeit Ammoniumhydroxid, Isopropanolamin, 2-Hexoxyethanol
Super Sani-Cloth®, PDI Tlcher Isopropylalkohol 55,5%, Quaternare Ammoniumverbindungen,

C12-18-Alkyl [(Ethylphenyl) methyl] dimethyl, Chloride 0,25%,
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorid 0,25%
Sani-Tuch® Plus Ticher Isopropanol 10—-20 %, 2-Butoxyethanol <5 %, Quartdres Ammonium

Verbindungen, C12-18-Alkyl [(Ethylphenyl)methyl]dimethyl, Chloride
0,125 %, Benzyl-C12—-18-Alkyldimethylammoniumchloride 0,125 %

CaviWipes™, Metrex Tucher Propan-2-ol, Isopropylalkohol, Isopropanol 17,20%, 2-Butoxyethanol,
Ethylenglykolmonobutylether, Butylcellosolve 1-5%,
Benzethoniumchlorid (QA) 0,28%

Clinell® BCW 200 Universaltiicher (griin) Tlcher 2-Phenoxyethanol 0,6 %, Benzalkoniumchlorid 0,6 %, Didecyldimethyl
Ammoniumchlorid 0,6 %, Biphenyl-2-ol 0,1 %
Clorox® Versasure ®Tlicher Tucher 0,25 % n-Alkyl (C14, 60 %; C16, 30 %; C12, 5 %; C18, 5 %) Dimethylben-

zyl Ammoniumchlorid, 0,25 % n-Alkyl (C12, 68 %; C14, 32 %) Dimethyl
Ethylbenzylammoniumchlorid

Lysol®-Desinfektionsspray Spray Ethanol, Alkyl (50 % C14, 40 % C12, 10 % C16) Dimethylbenzyl
Ammoniumsaccharinat

Clorox Healthcare® keimtétende Bleich- Ticher Natriumhypochlorit NaOCI 0,55 %.
Wischtticher

Diversey™ Oxivir® Th Wischtiicher, Virox Tlcher Wasserstoffperoxid 0,5 %

Technologies

Clorox Healthcare®-Wasserstoffperoxid-Tucher  Tlicher Wasserstoffperoxid H202 1,4 %
Wasserstoffperoxid Flissigkeit Wasserstoffperoxid 3%

Clinell® Peressigsauretiicher CS25 (rot) Tucher Natriumpercarbonat 50 %, Zitronensaure 15 %,

Tetraacetylethylendiamin 25 %

ergotron
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